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摘 要： 目的 制备可储存介孔氧化锆-磷酸钙根管充填糊剂（简称糊剂），并对其显影效果、理化性能、可储存性能及生物相
容性进行评价。 方法 制备具有有序六方孔结构的钛稳定介孔氧化锆，并将其（质量分数 5 %、10 %、15 %、20 %）与自固化
磷酸钙骨水泥粉末混合制得介孔氧化锆-磷酸钙根管充填糊剂。 通过 X 射线拍摄评价糊剂的显影效果；通过测试收缩率、薄
膜厚度、流动性和溶解性评价糊剂的理化性能；通过测试不同储存时间糊剂的流动性能评价其可储存性；通过细胞毒性实验、
口腔致敏动物实验、皮下组织埋植动物实验对糊剂进行生物安全性评价。 结果 ①含有质量分数 15%介孔氧化锆-磷酸钙
根管充填糊剂显影效果满足临床需要；②所制糊剂的各项理化性能均符合 ISO 6876 中关于根管充填糊剂理化性能的评价标
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Abstract： Objective To prepare a storable mesoporous zirconia-doped calcium phosphate cement (CPC) for root canal sealer, and
evaluate its performances of radiopacity, physicochemical properties, storability and biocompatibility. Methods Titanium -
stabilized mesoporous zirconia(5 %, 10 %, 15 %, 20 %) with hexagonally ordered pore array was prepared and mixed with bone CPC
powders, thus the mesoporous zirconia-doped CPCfor root canal sealer was completely prepared. The radiopacity of the paste were
evaluated using X-ray film. The physicochemical properties of the paste were evaluated by contractibility, film thickness, fluidity and
dissolubility. The storability of the paste was evaluated by flow property of samples with different storage time. The biocompatibilities
were evaluated by MTT, animal oral sensitizations and animal subcutaneous tissue implantations experiments. Results ①The
paste included 15 % mesoporous zirconia showed improved development effects. ②The paste could be stored in the condition of
4 ℃ , 50 % relative humidity for long term, the phase composition and particle morphology showed stability. ③The various
physical and chemical properties of the paste were in accordance with the evaluation criterion of ISO 6876. ④The paste had no
cytotoxicity to the L-929 cells as well as oral mucosa and subcutaneous tissue. Conclusion The storable mesoporous zirconia-
doped CPCfor root canal sealer showed well radiopacity, physicochemical properties, storability and biosafety which are promising
for the clinical applications of root canal filling.
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配制摩尔比 C16TMABr ∶ Zr（SO4）2·4H2O ∶ Ti（SO4）2 ∶
（NH4）2SO4 = 0.3 ∶ 1 ∶ 0.1 ∶ 120 的水溶液， 经搅拌、水
热、过滤、干燥后，在浓度 0.25 mol/L 的 H3PO4 溶液中
处理 2.5 h， 在 500℃下煅烧 6 h 得到钛稳定介孔氧化









率，体积变化率应处于 0.1 % ~ 1.0 %；②成膜厚度 ＜
50 μm；③流动性，薄膜所形成的“盘”直径≥ 20 mm；
④溶解度＜ 3 %。
1.2.4 可储存性能测试
分别取在 4 ℃、相对湿度（relative humidity，RH）
50 %环境下密封保存 0、90、180、270 d 的少量糊剂样
品，测试其流动性能并进行对比分析。
1.2.5 体外细胞毒性实验
收集对数期细胞，分于 96 孔培养板，每孔 100 μL，
3 000 ~ 10 000 个/孔。 于体积分数 5 % CO2、37℃下孵
育，至细胞单层铺满孔底。 用 0.25 %胰蛋白酶消化汇
合的单层细胞，调节细胞悬浮液浓度。 将细胞悬浮液
分于 96 孔培养板中并分别添加 100 μL 糊剂样品浸
提液、空白组溶液、阴性对照组溶液、阳性对照组溶
液， 继 续 培 养 24 h 及 72 h。 根 据 四 甲 基 偶 氮 唑 盐





选取体质量 ＞ 100 g 的雄性金黄地鼠 10 只[上海
松联实验动物场， 动物许可证号 SYXK （沪）2007-
0011]，随机分成 2 组，每组 5 只。 用直径约为 10 mm
的棉球浸湿糊剂样品并接触动物的一侧颊囊，另一侧
不接触样品作为对照。 每隔 10 min 接触 1 次，共接触
10 次。 末次接触 24 h 后取颊囊具有代表性部位的组




选取体质量＞ 3 kg 新西兰兔 12 只[上海松联实验
动物场，动物许可 证 号 SYXK（沪）2007-2011]，随 机
分成 4 组，每组 3 只。以脊柱为准，无菌条件下两侧皮
肤作 6 个切口， 大小以能将糊剂样品植入皮囊为准。
每个囊内植入一个人体医用硅胶管，埋植体间相距至
少 10 mm 以上， 每个埋植体两端开口处与皮下软组
织相接触，每组每期均有 6 个埋植体。 所有实验动物





采用 SPSS 10.0 统计软件， 利用 t 检验对不同储
存时间的糊剂薄膜“盘”直径与 0 d 糊剂的薄膜“盘”
直径进行比较，P < 0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 显影效果分析
图 1 为 糊 剂 填 充 入 离 体 牙 齿 的 X 射 线 显 影 照












图 1 不同氧化锆含量根充糊剂的 X 射线显影照片（A. 质量分
数 5 %；B. 质量分数 10 %；C. 质量分数 15 %）
Figure 1 The X-ray images of root canal sealer with various ZrO2
mass fractions(A.5 %；B.10 %；C.15 %)
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实验组 A、B 及阴性对照组在培养 24、72 h 后的细
胞 RGR 均略低于空白组， 而阳性对照组的细胞 RGR
远低于空白组。 根据 ISO 10993-5：2009[5]中的相关标










术后 7 d 实验材料管端周围组织无变性及坏死，
可见大量炎性细胞浸润； 术后 28 d 植入物管端周围
炎性细胞减少，开始形成疏松的纤维膜，与周围组织
分界不清；术后 56 d 炎性细胞明显减少，管端周围组
织与皮下肌肉相结合；术后 84 d 仅见少量炎性细胞，









显影剂， 在其添加质量分数为 10 %时已显示良好的
显影效果。但考虑到人体口腔环境中可能有其他减弱
显影效果的因素存在， 故添加质量分数 15 %介孔氧
化锆作为显影剂更有利于临床观察。
可储存性能对糊剂的临床应用具有重要意义。 实
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0 d 27.90 ± 0.32 27.20 ± 0.42 27.55 ± 0.28
> 0.05b
90 d 27.30 ± 0.48 26.40 ± 0.52 26.85 ± 0.47
180 d 26.80 ± 0.42 26.20 ± 0.42 26.50 ± 0.33
270 d 26.30 ± 0.48 25.50 ± 0.53 26.00 ± 0.47
表 2 不同储存时间糊剂的流动性能比较
Table 2 Fluidity comparation of root canal sealer with different
storage time
表 1 糊剂各项理化性能测试结果





0.182 ± 0.036 0.052 1 ± 0.002 0 25.800 ± 0.480 0.170 ± 0.002
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